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CERTIFICAT
N° SEP/13-008

UTAC déclare que les essais ont été réalisés sur le(s) produit(s) listé(s) ci aprés, selon les modalités
d’essais de la norme EN 1865-2 :2010, a ’exception du paragraphe 4.2.6 b) non testé. Les résultats
d’essais du paragraphe « 4.2.10 fixation » proviennent du rapport SL162437-11 de I’ ADAC.

Les produits sont conformes aux prescriptions d’essais cités ci-dessus.

UTAC declares that tests have been carried out on the product(s) listed hereafter, according to
EN1865-2:2010 standard. Test results for paragraph “4.2.10 fixation” are coming from report
SL162437-11 from ADAC.

Products comply with standard requirements listed above.

Demandeur (Siége social) : KARTSANA
Pol. Ind. Can Carner.
C/ Urgell, 1
08211 CASTELLAR DEL VALLES
BARCELONE

Fabriquant : KARTSANA

Manufacturer : Pol. Ind. Can Carner.
C/ Urgell, 1
08211 CASTELLAR DEL VALLES
BARCELONE

Produit : Brancard TG1000 avec ancrages au sol, avec matelas,
Product : sans aucun accessoire.
Stretcher TG1000 with floor fixations, with mattress,
without any accessory.

Directive / Réglement : Conditions d’essais décrites de la norme EN 1865-2 :2010
Directive / Regulation : Tests conditions described of EN1865-2:2010 standard

Documents de référence : Rapport d’essais n°13/03701
Test reports n°: Test report n° 13/03701

Date d’édition: 17 Juin 2013
June 17th, 2013
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